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Zvláštností lékařského teploměru je, že po změření teploty těla rtuť v trubici neklesá. Neklesne, ani když teploměr vložíme mezi kousky ledu. Důvod je následující: trubička, do které rtuť stoupá, je nad nádobkou zúžená. Při ochlazení se objem rtuti v nádobce zmenší a rtuť v nádobce se v zúženém místě odtrhne od rtuti z trubice. Zúženým místem rtuť z trubice do nádoby neproteče. Do nádobky ji můžeme přemístit jen prudkým pohybem rtuti, v níž teploměr držíme.
